Swan-Ganz漂浮导管所致心律失常的护理流程







评估：


多在置管过程中发生；


心悸胸闷，头晕乏力、恐慌烦躁、心前区疼痛；


心电图显示波形异常：室性早搏、短阵室性心动过速、心室颤动、房室传导阻滞等。





监测：


1、意识水平及生命体征的变化；2、心电监护，漂浮导管压力变化；3、临床伴随症状；4、药物及抢救的疗效和副作用；5、血气分析、血电解质及酸碱平衡情况。





紧急处理：


1、暂停插管或缩短操作时间；2、调整导管位置，退至心房内或撤出导管；3、出现室性心动过速、心室颤动者，立即拔除导管，应用抗心律失常药及除颤；出现完全性房室传导阻滞者，应用临时起搏器。





确认有效医嘱并执行：


1、根据心律失常类型，合理应用抗心律失常药，如利多卡因、胺碘酮、异丙肾上腺素等；2、及时遵医嘱应用抢救药品；3、配合医生正确使用除颤仪、临时起搏器。
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